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Δόση Ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

Δεν μπορώ να υπολογίσω την ενέργεια 
που μεταφέρεται σε υλικό 

, έστω ε, 

από κάθε ένα σωματίδιο δέσμης 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας. 

Μπορώ όμως να υπολογίσω ή και να 
μετρήσω την μέση τιμή της ε: 
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Δοσιμετρία 

 Μονάδες δόσης: Gray (1 Gy = 1 Joule/kg) 

 Υπολογιστική δοσιμετρία:  

– απλοί αναλυτικοί αλγόριθμοι υπολογισμού δίνουν αποδεκτά 
αποτελέσματα μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις.  

– Στην πράξη χρησιμοποιούνται ημι-εμπειρικοί αλγόριθμοι ή πιο 
εξεζητημένοι μαθηματικοί αλγόριθμοι 

– σε κάθε περίπτωση απαιτείται πειραματική επιβεβαίωση.  

 Πειραματική δοσιμετρία:  

– Η άμεση μέτρηση της ενέργειας που απορροφάται από υλικό 
(καλοριμετρία) είναι εξαιρετικά δύσκολη (LD50/60 =  4Gy) 

– Πρέπει να μετρήσω τη δόση έμμεσα ... 



Πειραματική Δοσιμετρία: θάλαμοι ιονισμού 
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Πειραματική Δοσιμετρία: θάλαμοι ιονισμού 



Πειραματική Δοσιμετρία:  
άλλες μέθοδοι 

 Δίοδοι 

 Φιλμ 

 Θερμοφωταύγεια 

 Οργανικοί και ανόργανοι  

 κρύσταλλοι σπινθηρισμού 

 ... 

Δόση 



Πειραματική Δοσιμετρία:  
εξωτικές μέθοδοι...! 



Ανιχνευτής Σπινθηρισμού 



Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

hν Εe 

Απόκριση ανιχνευτή 



Φαινόμενο Compton 

hν Εe 

hν΄ 

Απόκριση ανιχνευτή 

Για hν>>moc
2/2 :  Ec=0.256 MeV 
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Δίδυμη γένεση 
Απόκριση ανιχνευτή 

hν Εe- 

Εe+ 

511 keV 

511 keV 



Απόκριση ανιχνευτή 



Φασματογραφία με ανιχνευτή Σπινθηρισμού 


