
Φαρμακευτική Ανάλυση Ι

4ο Έτος

Μη υδατικές ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης

Ι. Ντότσικας

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Εργαστήριο Φαρμ. Ανάλυσης

1



2

Μη υδατικές ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης

-Το 1912 πρωτοαναφέρθηκαν
-Από το 1950 αναπτύχθηκαν λόγω της επιτυχίας των υδατικών
ογκομετρήσεων

-Το νερό είναι ο κλασσικός διαλύτης στις ογκομετρήσεις και
προτιμάται, γιατί είναι:

- ατοξικό
- φτηνό
- μη αναφλέξιμο
- μεγάλη διαλυτική ικανότητα για ανόργανες ενώσεις

Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
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1. Για λόγους διαλυτότητας. Πολλές οργανικές ενώσεις είναι
αδιάλυτες στο νερό.

2. Πολλά οξέα ή βάσεις έχουν πολύ ελαττωμένες όξινες ή βασικές
ιδιότητες, αντίστοιχα. Ειδικά όταν οι τιμές pΚa και pΚb είναι > 7

Σε υδατικό περιβάλλον, το Η2Ο ανταγωνίζεται τις όξινες (ή βασικές
ιδιότητες) με αποτέλεσμα ο καθορισμός του τελικού σημείου να
καθίσταται αδύνατος για τυπικές συγκεντρώσεις (~ 0,1 Μ)

To H2O είναι αμφολύτης (όξινες + βασικές ιδιότητες)

Αν διαλύσω ένα ισχυρό οξύ, αυτό επικρατεί επί του νερού-οξέος και
είναι αυτό που συμπεριφέρεται ως οξύ
Αν διαλύσω ένα πολύ ασθενές οξύ, αυτό έχει πολύ ισχυρό
ανταγωνισμό από το νερό-οξύ

Σε αυτές τις ογκομετρήσεις το νερό απουσιάζει από τις
αντιδράσεις
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Β + Η2Ο                  ΒΗ+ + ΟΗ-

ΗΑ  + Η2Ο                  Α- + Η3Ο +

ΟΗ- + Η3Ο + 2Η2Ο

Συνεπώς, έχει σημασία όταν λέω πως μία ένωση είναι οξύ ή βάση,
πρέπει να λαμβάνω υπ’όψιν και το διαλύτη, διότι υπάρχει πάντα η
ισορροπία διάστασης του νερού

ΗCl + Η2Ο Cl- + Η3Ο +

ΟΗ- + Η3Ο + 2Η2Ο

Καθώς η τιμή pΚa αυξάνεται,
καθίσταται δυσκολότερη, έως αδύνατη η
εύρεση του ισοδύναμου σημείου
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3. Μέσα στο νερό ορισμένα οξέα (π.χ. νιτρικό, θειϊκό κτλ) και βάσεις
διΐστανται στον ίδιο βαθμό. Δηλαδή, το νερό δρα ως εξισωτής
διαστάσεως, χωρίς να είναι δυνατή η διαφορική ογκομέτρηση
αυτών των οξέων ή βάσεων
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Μη υδατικές ογκομετρήσεις
Ταξινόμηση διαλυτών

Πρωτονιοδότες (όξινοι) διαλύτες: παρέχουν Η+

Η2SO4 H+ +HSO4
-

CH3COOH H+ + CH3COO-

Πρωτονιοδέκτες (βασικοί) διαλύτες: αποδέχονται Η+

(διαθέτουν ασύζευκτα ζεύγη e- - βάσεις κατά Lewis)

αιθέρες

Τριτοταγείς αμίνες
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Μη υδατικές ογκομετρήσεις
Ταξινόμηση διαλυτών

Αμφιπρωτικοί (αμφολυτικοί) διαλύτες: και παρέχουν και αποδέχονται Η+

το Η+ που σχηματίζεται προσλαμβάνεται από άλλο μόριο του διαλύτη

HS + HS H2S+ + S-

μόρια διαλύτη
που διΐστανται

συνδυάζονται για να
δημιουργήσουν
πρωτονιωμένο διαλύτη
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Μη υδατικές ογκομετρήσεις
Ταξινόμηση διαλυτών

Αμφιπρωτικοί (αμφολυτικοί) διαλύτες

Οξικό οξύ

Η2Ο

Αιθανόλη

Αμίνες
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Μη υδατικές ογκομετρήσεις
Ταξινόμηση διαλυτών

Συμπεριφέρονται ως ουδέτερα σώματα  ούτε προσλαμβάνουν ούτε
αποδεσμεύουν H+

Κυρίως υδρογονάνθρακες π.χ. εξάνιο, κυκλοεξάνιο, βενζόλιο, τετραχλωράνθρακας
κ.α. Έχουν μικρή διηλεκτρική σταθερά

Συμπεριφέρονται ως ουδέτερα σώματα  ούτε προσλαμβάνουν ούτε
αποδεσμεύουν H+

Κυρίως υδρογονάνθρακες π.χ. εξάνιο, κυκλοεξάνιο, βενζόλιο, τετραχλωράνθρακας
κ.α. Έχουν μικρή διηλεκτρική σταθερά
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Μη υδατικές ογκομετρήσεις
Ταξινόμηση διαλυτών

διϊστάμενοι - Η2Ο, MeOH, H2SO4

δεν είναι απαραίτητος ο σχηματισμός πρωτονιωμένης μορφής

Αc2O Ac+ + AcO-

μη διϊστάμενοι - εξάνιο, αιθέρας, διοξάνιο

διϊστάμενοι - Η2Ο, MeOH, H2SO4

δεν είναι απαραίτητος ο σχηματισμός πρωτονιωμένης μορφής

Αc2O Ac+ + AcO-

μη διϊστάμενοι - εξάνιο, αιθέρας, διοξάνιο

Άλλες ταξινομήσειςΆλλες ταξινομήσεις
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πολικοί – αν η διπολική ροπή είναι μεγάλη – DMF, DMSO, CHCl3
μη πολικοί – αν η διπολική ροπή είναι μικρή – βενζόλιο, εξάνιο,

τετραχλωράνθρακας

πολικοί – αν η διπολική ροπή είναι μεγάλη – DMF, DMSO, CHCl3
μη πολικοί – αν η διπολική ροπή είναι μικρή – βενζόλιο, εξάνιο,

τετραχλωράνθρακας

DMF DMSO

Μη υδατικές ογκομετρήσεις
Ταξινόμηση διαλυτών

Άλλες ταξινομήσειςΆλλες ταξινομήσεις
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Χρήση Διαλυτών

-ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΔΙΑΛΥΤΗ ΠΟΥ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
(χαρακτηριστικά, ασφάλεια)

-Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μείγμα διαλυτών (ΣΕ ΑΝΥΔΡΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) για το συνδυασμό διαφορετικών ιδιοτήτων

-Αύξηση κόστους, γιατί ο διαλύτης πρέπει να είναι άνυδρος

-Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς διαλύτες, ανάλογα με τη
φύση της ουσίας προς ογκομέτρηση (αναλύτης)

-ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΟ στις υδατικές ογκομετρήσεις η 1
σταγόνα ισούται με 0,05 mL
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Σταθερά αυτοϊοντισμού διϊστάμενων διαλυτών

Γενικά Aμφιπρωτικός διαλύτης
ΑΒ Α+ + Β- Ks = [A-][B+] 2 HS H2S+ + S- Ks=[H2S+][S-]

H2O

όσες ενώσεις αυξάνουν την συγκέντρωση των υδρονίων Η3Ο+

όσες ενώσεις αυξάνουν την συγκέντρωση των υδροξυλίων ΗΟ-

↑[Η3Ο+]↑ ισχύς του οξέος

↑[ΗΟ-]↑ ισχύς της βάσεως
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Σταθερά αυτοϊοντισμού διϊστάμενων διαλυτών

μη υδατικοί αμφιπρωτικοί διαλύτες HS

όσες ενώσεις αυξάνουν την συγκέντρωση των πρωτονιωμένων
μορίων του διαλύτη Η2S+

όσες ενώσεις αυξάνουν την συγκέντρωση των
αποπρωτονιωμένων μορίων του διαλύτη S-

↑[Η2S+]↑ ισχύς του οξέος

↑[S-]↑ ισχύς της βάσεως

σταθερά
διάστασης
οξέος

σταθερά
διάστασης
οξέος

ΗΑ + ΗS H2S+ + A-

[HA]
]][AS[HK 2

a




pH=-log(H2S+)pH=-log(H2S+)

B + ΗS BH+ + S-

[B]
]][S[BHKb





σταθερά
διάστασης
βάσεως

σταθερά
διάστασης
βάσεως
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Σταθερές αυτοϊοντισμού οξέων

Κs=[H3O+][OH-] pKs=14 25 οC
Κs=[H3SO4

+][OH-] pKs=3,6 25 οC
Κs=[CH3OH2

+][OH-] pKs=16,7 25 οC
Κs=[CH3CH2OH2

+][OH-] pKs=19,1 25 οC
Κs=[NH4

+][NH2
-] pKs=33 -50 οC
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Ιδιότητες των διαλυτών που επηρεάζουν τα ογκομετρούμενα
οξέα  και βάσεις

Επίδραση του (όξινου/βασικού) χαρακτήρα του διαλύτη στην ισχύ οξέων και βάσεωνΕπίδραση του (όξινου/βασικού) χαρακτήρα του διαλύτη στην ισχύ οξέων και βάσεων

Βασικές ενώσεις προσλαμβάνουν Η+Βασικές ενώσεις προσλαμβάνουν Η+ Όξινος διαλύτης παρέχει Η+Όξινος διαλύτης παρέχει Η+

Η Kb βασικών ενώσεων αυξάνεται σε όξινους διαλύτεςΗ Kb βασικών ενώσεων αυξάνεται σε όξινους διαλύτες

π.χ. βασικές ενώσεις οξύτητα σε οξικό οξύ

Όξινες ενώσεις αποδίδουν Η+Όξινες ενώσεις αποδίδουν Η+ Βασικός διαλύτης αποδέχεται Η+Βασικός διαλύτης αποδέχεται Η+

Η Ka όξινων ενώσεων αυξάνεται σε βασικούς διαλύτεςΗ Ka όξινων ενώσεων αυξάνεται σε βασικούς διαλύτες

π.χ. όξινες ενώσεις βασικότητα σε πυριδίνη
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B + Η2O HB+ + OH-

Η ασθενής βάση Β ιονίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε όξινες συνθήκες απ’ ότι στο Η2Ο

[B]
]][OH[BHK OHb, 2



Η2Ο

B + CΗ3COOH HB+ + CH3COO-

[B]
]COO][CH[BHK 3

COOHb,CH3



CΗ3COOH

[BH+][CH3COO-] > [BH+][OH-] Kb,CH3COOH >Kb,H2O

Το CH3COOH παρουσιάζει μεγαλύτερη τάση να δίνει H+ στη βάση από το
Η2Ο η αντίδραση είναι μετατοπισμένη στα δεξιά περισσότερο για το

CΗ3COOH η Β ιονίζεται περισσότερο εντός CH3COOH συγκριτικά με το Η2Ο
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Ιδιότητες των διαλυτών που επηρεάζουν τα ογκομετρούμενα
οξέα  και βάσεις

Επίδραση σταθεράς αυτοϊοντισμούΕπίδραση σταθεράς αυτοϊοντισμού

ΗΑ + Η2Ο H3Ο+ + A-
[HA]

]][AO[HK 3
a





Α- + Η2Ο ΗΑ + ΟΗ-
a

w
-h K

K
][A

][HA][OHK 


το ανιόν υδρολύεταιτο ανιόν υδρολύεται

Ανταγωνισμός του Η2Ο έναντι του οξέος ΗΑ
• το αποπρωτονιωμένο οξύ Α- τείνει να
αποσπάσει Η+ από το Η2Ο
• το ιόν υδροξυλίου ΟΗ- τείνει να
αποσπάσει Η+ από το οξύ

Β + Η2Ο ΒH+ + ΟΗ-
[B]

]][A[BHKb





ΒΗ+ + Η2Ο Β + Η3Ο+
b

w3
h K

K
][BH

]O[B][HK  



το κατιόν υδρολύεταιτο κατιόν υδρολύεται

Ανταγωνισμός του Η2Ο έναντι της βάσης Β
• η πρωτονιωμένη βάση ΒΗ+ τείνει να δώσει
Η+ στο Η2Ο
• το ιόν οξωνίου Η3Ο+ τείνει να δώσει Η+ στη
βάση Β
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Ιδιότητες των διαλυτών που επηρεάζουν τα ογκομετρούμενα
οξέα  και βάσεις

Επίδραση σταθεράς αυτοϊοντισμούΕπίδραση σταθεράς αυτοϊοντισμού

Α- + ΗS ΗΑ + S-
a

s
-sl K

K
][A

][HA][SK 


Ανταγωνισμός του ΗS έναντι του οξέος ΗΑ
• το αποπρωτονιωμένο οξύ Α- τείνει να
αποσπάσει Η+ από το ΗS
• το ιόν S- τείνει να αποσπάσει Η+ από το
οξύ

ΒΗ+ + ΗS Β + Η2S+
b

w2
h K

K
][BH

]S[B][HK  



Ανταγωνισμός του Η2Ο έναντι της βάσης Β
• η πρωτονιωμένη βάση ΒΗ+ τείνει να δώσει
Η+ στο Η2Ο
• το ιόν υδρωνίου Η2S+ τείνει να δώσει Η+

στη βάση Β

HS + ΗS Η2S+ + S-
σταθερά
αυτοϊοντισμούKs=[H2S+][S-]

Όσο μικρότερη είναι η σταθερά αυτοϊοντισμού τόσο μικρότερος είναι ο ανταγωνισμός
από το διαλύτη της αντίδρασης εξουδετέρωσης
Όσο μικρότερη είναι η σταθερά αυτοϊοντισμού τόσο μικρότερος είναι ο ανταγωνισμός
από το διαλύτη της αντίδρασης εξουδετέρωσης

Επιλέγονται διαλύτες με όσο το δυνατόν μικρότερη σταθερά KsΕπιλέγονται διαλύτες με όσο το δυνατόν μικρότερη σταθερά Ks
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Ιδιότητες των διαλυτών που επηρεάζουν τα ογκομετρούμενα
οξέα  και βάσεις

Επίδραση διηλεκτρικής σταθεράς του διαλύτηΕπίδραση διηλεκτρικής σταθεράς του διαλύτη

Ιοντισμός φύση της ουσίας ΑΒ (σχετική τοποθέτηση των τροχιακών μεταξύ τους)
Διάσταση περιβάλλον της ουσίας ΑΒ (διηλεκτρική σταθερά του διαλύτη)

Εδιαστ = n e2 / D r Εδιαστ ενέργεια που απαιτείται για τον διαχωρισμό των ιόντων
D διηλεκτρική σταθερά του μέσου
↑D↓Εδιαστ

Ιοντισμός σχηματίζεται ζεύγος ιόντων (δεν αποχωρίζονται)

ΑΒ Α-,Β+ [AB]
]B,[AK

-

I





Διάσταση διαχωρίζεται το ζεύγος ιόντων

Α-,Β+ Α- + Β+
Κδ ]B,[A

]][B[AK -

-

I 
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Ιδιότητες των διαλυτών που επηρεάζουν τα ογκομετρούμενα
οξέα  και βάσεις

Επίδραση διηλεκτρικής σταθεράς του διαλύτηΕπίδραση διηλεκτρικής σταθεράς του διαλύτη

Διαλύτης DΔιαλύτης D
Διοξάνιο 2,21
Βενζόλιο 2,27
Διαιθυλεαιθέρας 4,34
Χλωροφόρμιο 4,81
Οξικό οξύ 6,15
Ακετόνη 20,7
Αιθανόλη 24,3
Μεθανόλη 32,6
Ακετονιτρίλιο 37,5
Διμεθυλοφορμαμίδιο 37,7
Διμεθυλοσουλφοξείδιο 46,7
Νερό 78,5
Θειϊκό οξύ 100,0

Υδατικά διαλύματα  ευχερής διαχωρισμός
λόγω της μεγάλης διηλεκτρικής σταθεράς

Διαλύτες μικρής D  δυσχερής διαχωρισμός
 ελάττωση διαστάσεως οξέων και βάσεων
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Ιδιότητες των διαλυτών που επηρεάζουν τα ογκομετρούμενα
οξέα  και βάσεις

Διαλύτες εξισωτές διαστάσεως και διαφορίζοντες διαλύτεςΔιαλύτες εξισωτές διαστάσεως και διαφορίζοντες διαλύτες

ΗΑ + S HS+ + Α-ΗΑ + S HS+ + Α-

ΗB + S HS+ + B-ΗB + S HS+ + B-

Οξύ 1: ΗΑΟξύ 1: ΗΑ

Οξύ 2: ΗΒΟξύ 2: ΗΒ

Διαλύτης εξισωτής διάστασης
Αν οι σταθερές διαστάσεως των δύο οξέων
εξισώνονται εντός του διαλύτη S

Διαλύτης εξισωτής διάστασης
Αν οι σταθερές διαστάσεως των δύο οξέων
εξισώνονται εντός του διαλύτη S

Διαλύτης S

Διαφορίζων διαλύτης
Αν οι σταθερές διαστάσεως των δύο οξέων
είναι διαφορετικές εντός του διαλύτη S

Διαφορίζων διαλύτης
Αν οι σταθερές διαστάσεως των δύο οξέων
είναι διαφορετικές εντός του διαλύτη S

Ο διαλύτης S είναι τόσο βασικός ώστε η ισσοροπία είναι
μετατοπισμένη προς τα δεξιά και για τα δύο οξέα ΗΑ και ΗΒ
 100% διάσταση και για τα δύο οξέα

Ο διαλύτης S είναι τόσο βασικός ώστε η ισσοροπία είναι
μετατοπισμένη προς τα δεξιά και για τα δύο οξέα ΗΑ και ΗΒ
 100% διάσταση και για τα δύο οξέα

• Επιλογή πολύ βασικού διαλύτη 100% διάσταση αδύνατη η διαφορική ογκομέτρηση
• Επιλογή μικρής βασικότητας διαλύτη  διαφορετικός βαθμός διάστασης  δυνατή η
διαφορική ογκομέτρηση

• Επιλογή πολύ βασικού διαλύτη 100% διάσταση αδύνατη η διαφορική ογκομέτρηση
• Επιλογή μικρής βασικότητας διαλύτη  διαφορετικός βαθμός διάστασης  δυνατή η
διαφορική ογκομέτρηση
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Μη υδατικές ογκομετρήσεις
Εφαρμογές στη Φαρμακευτική Ανάλυση

ΓενικάΓενικά
οξέα ογκομετρούνται με βάσεις σε βασικούς ή απρωτικούς διαλύτεςοξέα ογκομετρούνται με βάσεις σε βασικούς ή απρωτικούς διαλύτες

βάσεις ογκομετρούνται με οξέα σε όξινους ή απρωτικούς διαλύτεςβάσεις ογκομετρούνται με οξέα σε όξινους ή απρωτικούς διαλύτες

Τ.Σ.Τ.Σ. είτε ποτενσιομετρικά είτε με αλλαγή χρώματος δείκτηείτε ποτενσιομετρικά είτε με αλλαγή χρώματος δείκτη

εντόπιση του τελικού σημείου με ογκομέτρηση προτύπου
διαλύματος ποτενσιμετρικά

εντόπιση του τελικού σημείου με ογκομέτρηση προτύπου
διαλύματος ποτενσιμετρικά

Στις ογκομετρήσεις σε μη υδατικούς διαλύτες δεν πρέπει να υπάρχει νερό!
Προσδιορισμός της υγρασίας ογκομετρικών διαλυμάτων με τη μέθοδο Karl-Fisher
Στις ογκομετρήσεις σε μη υδατικούς διαλύτες δεν πρέπει να υπάρχει νερό!
Προσδιορισμός της υγρασίας ογκομετρικών διαλυμάτων με τη μέθοδο Karl-Fisher
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Ο προσδιορισμός του νερού γίνεται με τη μέθοδο Karl – Fischer.
• Είναι ταχεία και απαιτεί μικρή ποσότητα δείγματος
• Θεωρείται ειδική μέθοδος προσδιορισμού ύδατος στις φαρμακευτικές
ουσίες

Aρχή της μεθόδου : Tο νερό αντιδρά με το ιώδιο και το διοξείδιο του
θείου παρουσία άνυδρης μεθανόλης και μίας βάσης σύμφωνα με την
παρακάτω αντίδραση.
Η2Ο + Ι2 + SO2 + CH3OH + 3RN → [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I

όπου RN μία βάση.
Στην κουλομετρική μέθοδο, το ιώδιο παράγεται στο ηλεκτρόδιο
ηλεκτροχημικά με οξείδωση σύμφωνα με την αντίδραση:
2Ι- → Ι2 + 2e-

Όσο υπάρχει νερό στην άνοδο, το παραχθέν ιώδιο θα αντιδρά
σύμφωνα με την παραπάνω αντίδραση με αναλογία 1:1. Σύμφωνα με το
νόμο Faraday, το παραχθέν ιώδιο είναι ανάλογο με το ηλεκτρικό ρεύμα
που διέρχεται και για αυτό τον λόγο η κατανάλωση είναι ανάλογη της
περιεχόμενης ποσότητας νερού.


